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  ننوي يمر قالب ملکوليپل يه يبر پا ييايميک حسگر الکتروشي

 ييد درنمونه دارويدروکلرين هيل افرين فنييتع براي

 يکريم ي، محمدعل+*يرضا محدثعلي ،مريم قناعت پيشه جهرمي
 ، ايراننور، تهران، دانشگاه پيام يشيم گروه

ه شده يد ارايردروکلين هيل افريفن يرياندازه گ يشده با ملکول برا يريگمر قالب يک پلين پژوهش، يدر ا :دهيچك
( PEن )يآم يلن ديفن ـ 4و 1کار بردن هزاسون و با بيمريله الکتروپليوسه( بMIP) يشده ملکول يريمر قالب گياست. پل

  يسه يله مقايوسهپاسخ حسگر ب يابيماده شد. ارزآعنوان الگو ه( بPHE) ديدروکلرين هيل افريعنوان مونومر و فنهب
 د يفروسانپتاسيم (  در محلول NIP) يمر بدون قالب ملکوليو پل يمر قالب ملکوليپل ييمايپاسخ الکتروش

 ها  يريباشد، انجام شد. اندازه گ يم حسگرعنوان محلول همولار، که ب 2/0سولفات سديم  يمولار محتو يليم 0/2
 از پارامترها  يه انجام گرفت. تعداديولت بر ثان يليم 50+ ولت و با سرعت روبش 8/0تا  -6/0 يبازهدر 

   µM 110-5 يغلظت يبازهد در يدروکلرين هيل افريرسم شد. فن برازش يمنحن نه شدند ويبر پاسخ حسگر به
 کلداکس  يدارو د در نمونهيدروکلرين هيل افرين فنييتع ين روش برايبود. ا µM 9/0ص يبود. حد تشخ يخط

 .استفاده شد

لن يفن – 4و 1د؛ يردروکلين هيل افري؛ فنييايمي؛ سنتزالکتروشيشده ملکول يريقالب گ يمرهايپل :يديكل يهاواژه
 .نيآم يد

KEYWORDS: Molecularly imprinted polymer; Electropolymerization; Phenylephrine 

hydrochloride; 1, 4-phenylenediamine. 
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